Instrugéo para amostragem

CASSETE COM CICLONE
DE ALUMINIO
Material particulado respirével

Retire os dois pinos do cassete (I e 2). Retire a tampa superior do cassete (3). Encaixe o ciclone (4) na parte
superior do cassete que ficou exposta, tomando cuidado para néo tocar no filtro. Certifique-se que o ciclone esteja
bem encaixado para que néo haja vazamento de ar. 0 lado hachurado do cassete (0) deve permanecer voltado para
a mangueira da bomba (B). Em sequida prenda a bomba na cintura do funcionario, de forma que o cassete e ciclone
estejam fixados na zona respirataria, na gola da camisa (7). A abertura do ciclone deve permanecer voltada para
frente. Ligue a bomba

Este guia serve como um auxiliar para a utilizagdo do material de amostragem. A Analytics néo se responsabiliza
pelo mau uso dos mesmas, o que pode ocasionar em perda de amostra e/ou comprometimento dos resultados.
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