Instrugio para amostragem

TUBO
Lases e Vapores

(luebre as pontas do tubo (1). Encaixe o tubo no redutor de vazéo que estd conectado na bomba (2), de forma
que a parte do tubo que contém o material adsorvente permanega voltada para o redutor de vazéo - a seta do
tubo deve estar apontada para o redutor. Em sequida, prenda a bomba na cintura do funcionério e a mangueira
com o tubo na zona respirataria, na gola da camisa (3). Ligue a bomba.

Este guia serve como um auxiliar para a utilizagéo do material de amostragem. A Analytics ndo se responsabiliza
pelo mau uso dos mesmas, o que pode ocasionar em perda de amostra e/ou comprometimento dos resultados.

F JS'EI< Scaneie o0 codigo ao lado para assistir essas instrugdes.
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