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CASSETE C-14
Amostragem de Isocianatos

Instrução para amostragem

Retire a tampa superior do cassete (lado liso) e o pino inferior (1). Conecte uma das extremi-
dades da mangueira no lado hachurado do cassete (2) e a outra na bomba (3). Certi�que-se 
de que o lado hachurado do cassete está voltado para a mangueira da bomba. Em seguida, 
prenda a bomba na cintura do funcionário, de forma que o cassete esteja �xado na zona 
respiratória.  Ligue a bomba.
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Este guia serve como um auxiliar para a utilização do material de amostragem. 
A Analytics não se responsabiliza pelo mau uso dos mesmos, o que pode 
ocasionar em perda de amostra e/ou comprometimento dos resultados.
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