Instrugéo para amostragem

LASSETE [OM

Material particulado inalavel
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Desenrosque a parte superior do amostrador IOM (1) e coloque o anel de vedacao (2). Retire
o cassete do clipe vermelho e a borrachinha vermelha da parte superior do cassete (3). Colo-
gue o cassete no suporte (4) e enrosque a tampa. Conecte uma extremidade da mangueira
no suporte IOM e a outra na bomba (5). Em seguida, prenda a bomba na cintura do funcio-
nario e a mangueira, com o amostrador IOM, na zona respiratéria (6). Ligue a bomba.

Para ver um video detalhado do passo a passo,
acesse nosso canal no Youtube posicionando
a camera no OR Code ao lado.

Este guia serve como um auxiliar para a utilizagéo do material de amostragem.
A Analytics néo se responsabiliza pelo mau uso dos mesmaos, o que pode
ocasionar em perda de amostra e/ou comprometimento dos resultados.
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